
МВИ.МН 6009-2017 «Массовая концентрация едких щелочей в 

воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений 

фотометрическим методом» разработана на основе «Методических 

указаний на определение вредных веществ в воздухе». – М., 1988, 

№4574-88. 

Принцип метода: 

 концентрирование едких щелочей из воздуха на аналитические 

фильтры; 

•  экстракция с фильтров дистиллированной водой, не содержащей 
углекислоты; 

• взаимодействие едких щелочей с соляной кислотой 

взаимодействие образовавшихся хлоридов с реактивным раствором 

(роданид ртути и железоаммонийные квасцы); 

  фотометрическое измерение окрашенного продукта реакции при 

длине волны 490 нм. 

Основные метрологические характеристики  
(при доверительной вероятности Р=0,95) 
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27 35 25 

Предел обнаружения – 0,5 мкг в анализируемом объеме раствора. 

При выполнения измерений рекомендуется применение 
следующего оборудования: автоматический пробоотборник воздуха 

ОП-442 ТЦ, фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ". 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


